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INST|TUTE oF HYGlENE

B-BK-60212-0496l20

Wyrób / product: Lampy HSK UV-care: MoBlLE MB_150_UVc 4x4OW4x8OW; LAB 18 W;
ANTlLlA -A-69-UVG-601 1 20-1 8w l 40W8OW

Zawierający
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

Data wydania atestu higienicznego: 18 grudnia2020

The date of issue of the certificate: 18th Decem ber 2O2O

aluminium, stal i inne materiały wg dokumentacji producenta

stosowania w Pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej, w tym w obiektach:
PodmiotÓw wYkonujących działalność lee-zniczą, fizjoterapeutycznych, iosmetycznych; salonach
fryzjerskich, studiach makijażutlatuażu

WYmienionY wYzej Produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named Product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wYkonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane,
W trakcie PracY W trybie bezpośredniego naświetlania UV-C w pomiesŹczeniach nie rnogą pze'by*ać ludzie. Ww
oPraWY oŚwietleniowe o mocach niestandardowych, powinny być wykonane z materiałoń id'entycinych jak modele
katalogowe. Montaz, uzytkowanie ieksploatacjazgodnie zzalóceniaml producenta.

Atest higienicznY nie dot. Parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ HYgienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic propeńies of the product

Wytworca / producer:

HSK LEDY Sp. z o.o. Sp. k.

30-376 Kraków

ul, Tyniecka 118a

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
HSK LEDY Sp. z o,o. Sp. k.
30-376 Kraków
ul. Tyniecka 1 18a

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The certificate may be corrected or cancelledprzedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses iis validity after2025.12.18 or in the case
PO 2025,12.18 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

kierownik
Za kła d u Bezp ie cze ń stw a

środowiska

_ Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład BezPieeeństwa Zdrowotnego SrodowisXa ŃZP-pzrll Depańment of E-nvirorlmental ńea[h and safety NlpH_NlH

00-79'l Warszawa, ul.Chocimska 24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh gov,pl tel, +48 22 54-21 -354, + 48 22 54-21 -349
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